
ALT P  ALKOHOLSZONDA 
Használati utasítás 

Kiszerelés: 10 db/ doboz 

Egyszerhasználatos szonda, az alkohol tájékoztató kimutatására a kilégzett levegıben 
 

HASZNÁLAT 
1. Vegye ki a szondát a mőanyagfólia csomagolásból. 
2. A szonda  nyíllal jelzett irányban lévı végét  csatlakoztassa a mőanyag zacskóhoz,majd 

helyezze a másik végére a csutorát. 
3. Fujasson a szondába (akár több lélegzetvétellel) 20-40 másodpercig, amíg a zacskó 

teljesen felfújódik. A szonda jelentısen  felmelegszik. 
4. A kilégzett levegı alkohol tartalmától függıen a szonda töltete  halvány  

rózsaszíntıl sötét bíborra szinezıdik. 

ÉRTÉKELÉS 
� 1 perc múlva hasonlítsa össze az indikátor zóna színét a szondán lévı színskálával és 

olvassa le az értéket. Két perc után az eredmény nem értékelhetı. 

MEGJEGYZÉS 
� A  szonda csak egyszer használható, a mőanyag zacskó tízszer. 
� Gyümölcslé, likırtartalmú édesség fogyasztása, dohányzás, fogmosás vagy szájspray 

használata után a vizsgálattal 15 percet  várni kell. 
� Hideg, vagy fagyos idıben a szonda pontossága érdekében bizonyosodjon meg, hogy a 

szonda hımérséklete legalább 10 °C . 
� Kerülje a közvetlen érintkezést a szondában lévı reagens kristályokkal. A töltet maró 

anyagokat tartalmaz,  amelyek bırelváltozást és a ruházat károsodását okozhatják. 
� A használt szondát a mőanyag csomagolásba visszahelyezve dobja el. 
� Tartsa a szondát gyermekektıl elzárva. 
� Nem elıírás szerinti használat vagy nem biztonságos elhelyezés esetén sem a gyártó, 

sem a forgalmazó nem vállal felelısséget. 
TÁROLÁS 
� A szondát eredeti csomagolásban tárolja. 
� A szondákat száraz, alkohol-, benzin- és oldószergız mentes, nagy 

hımérsékletváltozásnak  ki nem tett helyen,  
5-30°C hımérsékleten tárolja. 

� A csomagolást ne érje  közvetlen  hısugárzás. 
� Kerülje el, hogy  a csomagolás erıs ütésnek legyen kitéve. 
� A lejárati idı és a használat folyamatábrája a dobozon található.  
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